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MELBOURNE, Australia: În-
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Studiul, intitulat “Effects of oral care 
on prolonged viral shedding in coro-
navirus disease 2019 (COVID-19)”, a 
fost publicat online pe 24 iulie 2020 în 
Special Care in Dentistry.
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Tehnologiile digitale sunt din ce în ce 
mai prezente în activitatea de zi cu zi a 

CAD/CAM. În prezent, în calitate 

Tabelele 1–5).1

putem conta pe ea în practica de zi cu 
zi.

Raport de caz

(Fig. 1–4), am recomandat 

Am început cu amprentele dentare 

nale; Fig. 5–7

Flux de lucru digital versus abordarea 

Tabelul 1: Preciz

Tipul sistemului Scaner și freză 
(produs și producător)

Măsurare Precizie (μ) Precizie mediană (μ)

Sisteme complete de cabinet Lava C.O.S. (3M ESPE) MVS 46,81

E4D (Planmeca) MVS 85,98

CEREC 3 MC (Dentsply Sirona) MVS 102,43

78,40

Sisteme aditive CAD/CAM PM100 Dental (Sisteme Phenix) MVS 62,60

Scaner EOS 3D + EOSINT M 270 (EOS) MVS 72,60

sinterizare cu laser (BEGO Medical) MVS 92,93

76,04

Sisteme de laborator CAD/CAM Zenotec (Wieland) MVS 13,78

Decim (Dentronic) MVS 23,00

NobelProcera (Nobel Biocare) MVS 30,78

KaVo Everest (KaVo Dental) MVS 41,50

M5 (Zirkonzahn) MVS 47,26

DECSY SCAN (Proces digital) MVS 49,00

CORiTEC 250i (imes-icore) MVS 53,00

Lava ls (3M ESPE) MVS 55,68

CEREC inLab (Dentsply Sirona) MVS 56,10

Gn-l MVS 66,80

Cercon eye (Dentsply DeguDent) MVS 66,85

Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach) MVS 71,31

DigiDent (DigiDent Labs) MVS 75,00

Cynovad Pro 50 (Inovații cibernetice) MVS 79,50

E4D (Planmeca) MVS 90,47

iTero (Align Technology) MVS 93,13

Compartis (Laborator complet de frezat) MVS 114,70

60,46

MVS = Spațiu vertical medium

1 2

3 4

5

6
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estetic.

Fig. 8–11).

(Fig. 12).

(Fig. 13–15)

(Fig. 16–19).

(Fig. 20).

structurii dintelui (Fig. 21–24).

Alegerea pacientului

mice (Fig. 25–31)

rile analogice.

Concluzie

8 9

10 11

5

Tabelul 2: 

Scaner și freză (produs și producător) Măsurare Precizie (μ) Precizie mediană (μ)

TRIOS (3Shape) D900 + RXD5 (Röders) MVS 19,80

Dental Wings DW-5-140 (Dental Wings) + D40 (Yenamak) MVS 29,25

Lava C.O.S. (3M ESPE) + Mori Seiki (DMG MORI) MVS 48,00

TRIOS (3Shape) D900 + DNM500 (SMT) MVS 51,50

TRIOS (3Shape) D900 + Zanotec (Wieland) MVS 60,16

iTero (Align Technology) + mașină de frezat E4D (Planmeca) MVS 68,50

Dental Wings 3D (Dental Wings) + DC 40 (Yenadent) MVS 71,80

49,85

Tabelul 3:

Tip scaner Măsurare Precizie mediană (μ)

Intra- orală MVS 81,25

Model MVS 75,32

Tip scaner Măsurare Precizie mediană (μ)

În cabinet MVS 78,40

O singură marcă de laborator MVS 60,46

Laborator compus MVS 49,85

Tabelul 5: 

Tip scaner Măsurare Precizia și intervalul median (μ)

În cabinet MVS 78.32 (39.60–161.40)

O singură marcă de laborator MVS 60.46 (13.78–114.70)

Laborator compus MVS 49.85 (19.80–71.80)

Fig. 12: 
5

12

13 14 15
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orale în întregime. 
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20 21
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Fig. 20:

25 26

27 28

29 30

31



Tratament restaurator atraumatic (ART*)

FĂ
RĂ

PR

EPA
RARE MECANICĂ

Tratați cariile 
profunde 
cu expunere 
minimă 
la aerosoli

Minimizați generarea de picături & aerosoli 

cu tehnica ART și Biodentine™

* Atraumatic Restorative Treatment www.septodont.ro
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(Fig. 1)

7–14

Protocolul Guided 

1–3

15

13

14

Fi-
gura 2:

(Fig. 3)

• Sentimente subiective

(Fig. 4)

bacteriene

(Fig. 5)
• Rezultatul tratamentului 

Fig. 1:
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